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Um herauszufinden welches der beiden CGM Systeme sich für mich am Besten eignet habe ich die Geräte miteinander und mit einem invasiven Referenzmessgerät verglichen.
 
Dazu habe ich jeweils zwei Sensoren gleichzeitig getragen.
 
Für die Anzeige der Messwerte des Freestyle Libre 3 und Libre 3 + Systems von Abbott
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